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การใชอ้าหารตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส์ V Medium (อ 15)

ในการตรวจสอบอาหารและมือผูส้มัผสัอาหาร

ขั้นตอนการเตรยีมอุปกรณก่์อนการตรวจสอบ

1. อาหารตรวจเช้ือ วิบริโอ สปีชีส ์(อ15) 2. อุปกรณส์ าหรบัใชใ้นการตรวจสอบ (อ 15)

3. ท ำควำมสะอำดพื้นถำดทีใ่ชว้ำงอุปกรณ์ดว้ 

ส ำลชีบุแอลกอฮอล์ 70%

4. ท ำควำมสะอำดมอืท ัง้ 2 ขำ้งดว้ ส ำลชีบุ

แอลกอฮอล์ 70%



5. ท าความสะอาดมีดส าหรบัตดัแถบรดัปากขวด

ดว้ยส าลีชุบแอลกอฮอล ์70%

6. ท าความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดบริเวณ

แถบรดัปากขวดใหส้ะอาดดว้ยส าลีชุบแอลกอฮอล ์

70%

7. ตดัแถบรดัปากขวดใหข้าดดว้ยมีดท่ีท าความ

สะอาดแลว้

8. ใชป้ลายมีดเปิดแถบรดัปากขวดออก

ขั้นตอนการเตรยีมอุปกรณก่์อนการตรวจสอบ

9. ท าความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดให้

สะอาดอีกครั้งหน่ึงดว้ย ส าลีชุบแอลกอฮอล ์70%

10. ใชน้ิ้วหวัแมม่ือและน้ิวช้ีหมุนฝาขวดใหค้ลาย

เกลียวออกโดยไมใ่หน้ิ้วมือโดนปากขวด

การใชอ้าหารตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส์ V Medium (อ 15)

ในการตรวจสอบอาหารและมือผูส้มัผสัอาหาร



- ใชก้รรไกรท่ีฆ่าเช้ือแลว้โดยเช็ดปากกรรไกรดว้ยแอลกอฮอล ์70% ตดัอาหารใหเ้ป็นช้ินเล็กพอ

ผ่านปากขวด แลว้ใชป้ากคีบท่ีฆ่าเช้ือแลว้คีบอาหารประมาณ 1 กรมั ใส่ลงในขวดอาหารตรวจเช้ือ

วิบริโอ สปีชีส ์(อ 15)

ใชช้อ้นชาท่ีฆ่าเช้ือแลว้โดยน ้ารอ้นหรือจุ่มแอลกอฮอล ์95% แลว้ลนไฟ ตกัอาหารประมาณ 

1 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดอาหารตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส์ (อ 15)

1. การตรวจสอบการปนเป้ือนของอาหาร

อาหารเหลว

อาหารแข็ง

- ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 25-40oC) เป็นเวลา 

24-48 ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผลโดยเทียบกบั

แผ่นเทียบสี (อ 15)

การใชอ้าหารตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส์ V Medium (อ 15)

ในการตรวจสอบอาหารและมือผูส้มัผสัอาหาร



1. เปิดห่อไมพ้นัส าลีท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแลว้ทางดา้น

ท่ีเป็นไม้

2. น าไมพ้นัส าลีจุ่มลงในอาหารตรวจเช้ือวิบริโอ 

สปีชีส ์อ 15 บิดไมก้บัขา้งขวดแกว้เพ่ือใหส้ าลีดูด

ซบัอาหารตรวจเช้ือวิบริโอ สปีซีส ์(อ 15)

พอหมาด

3. น าไมพ้นัส าลีมาป้ายท่ีมือจากปลายน้ิวถึงขอ้

น้ิวท่ี 2 นอกจากหวัแมม่ือใหเ้พียงขอ้น้ิวท่ี 1

4. น าไมพ้นัส าลีจากขอ้ 3 จุ่มลงในอาหาร

ตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส ์อ 15 หกัไมพ้นัส าลี

โดยดึงไมใ้หโ้ผล่ข้ึนมาจากปากขวดประมาณ

คร่ึงหน่ึงแลว้หกัไมก้บัปากขวดแลว้ปล่อยให้

ส่วนท่ีมีส าลีอยูใ่นอาหารตรวจเช้ือ วิบริโอ 

สปีชีส์ (อ 15)

2. การตรวจสอบการปนเป้ือนมือผูส้มัผสัอาหาร

การใชอ้าหารตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส์ V Medium (อ 15)

ในการตรวจสอบอาหารและมือผูส้มัผสัอาหาร



6. หมุนเกลียวฝาขวดใหแ้น่นอีกครั้งดว้ย

น้ิวหวัแมม่ือและน้ิวช้ี

8. แผ่นเทียบสี อ 15

7. ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 25-40oC) เป็น

เวลา 24-48 ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผล โดย

เทียบกบัแผ่นเทียบสี อ 15

5. น าฝาขวดวางลงบนปากขวด

การใชอ้าหารตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส์ V Medium (อ 15)

ในการตรวจสอบอาหารและมือผูส้มัผสัอาหาร

2. การตรวจสอบการปนเป้ือนมือผูส้มัผสัอาหาร



แผ่นเทียบสี V Medium (อ 15)

ขวดที่ 1

ขวดที่ 2

ขวดที่ 3

ขวดที่ 4

อาหารเหลวตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส ์(อ 15) สีเขียวใสปราศจากเช้ือ

อาหารเหลวตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส ์อ (15) หลงัเติมตวัอยา่งทดสอบ และบ่มไวท่ี้

อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง ใหผ้ลลบ (-) อาหารยงัคงเป็นสีเขียวใส

ไมเ่ปล่ียนแปลง แสดงวา่ตวัอยา่งไมม่ีการปนเป้ือนเช้ือวิบริโอ สปีชีส ์(อ 15)

อาหารเหลวตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส ์(อ 15) หลงัเติมต่วัอยา่งทดสอบและบ่มไวท่ี้

อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง ใหผ้ลบวก (+) อาหารเปล่ียนจากสีเขียว

อมเหลือง พรอ้มความขุน่ แสดงวา่ตวัอยา่งมีการปนเป้ือน วิบริโอ สปีชีส์ (Vibrio spp.)

อาหารเหลวตรวจเช้ือวิบริโอ สปีชีส ์อ 15 หลงัเติมตวัอยา่งทดสอบและบ่มไวท่ี้

อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง ใหผ้ลบวก (++) อาหารเปล่ียนจากสีเหลือง

มีความขุน่ แสดงวา่ตวัอยา่งมีการปนเป้ือนเช้ือวิบริโอ สปีชีส ์(Vibrio spp.)
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2,6 เดือน

- เก็บในตูเ้ยน็ มีอายุการใชง้านประมาณ 6 เดือน 

หลงัการผลิต

- เก็บภายในกล่องบรรจุท่ีอุณหภูมิหอ้งมีอายุการใช้

งานประมาณ 2 เดือน หลงัการผลิต

การเก็บรกัษาและอายุการใชง้าน

ตรวจเสรจ็

1. เทน ้ายาท่ีใชแ้ลว้ท้ิงในโถสุขภณัฑก์่อนท้ิงขวดในท่ี

เหมาะสม

2. ถา้ตอ้งการน าขวดเก่ามาใชใ้หม่ ใหล้า้งขวดให้

สะอาด โดยไม่มีเชื้ อจุลินทรียเ์หลือคา้งอยู่

การปฏิบตัิเม่ือตรวจสอบเสร็จแลว้
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